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XVIII. Quadrantis Ajlronomici Muralis Idea 
nova et peculiar is ^ jnultis incommodis qui - 
bus hucufque ujitati labor ant liber at i , Au- 
tore Chriftiano Ludovic. Gerften, R.S.L.S. 


Read May y.'W'N SIG NE M utilitatcm arcuum paric- 
' 747 ' 1 tibusin meridiani piano firmitcr infixo- 

rum nemo nifi hofpes in aftronomirc fludio ignorar. 
Fadum indc, ut nullum hodie facile detur obferva* 
torium fupellcdile fua inftruftum quod his carcat; 
repertum tamen nullum dari murum tarn folidum 
arque inconcuflum, aut tam validam crafiamque lcrri 
et rnetallorum compagcm, ut omnibus hifee organon 
hoc invariatum atque prorfus immobile refpedu axis 
terreftris effici queat. Cogitavi iraque de novo arti- 
ficio; arcumnempc muralem conffruendum propono 
telcfcopio et micrometro inftrudum, cujus requifira 
lint fcquentia. 


I. Ut quovis momento videri pollit utrum planum 
infttumenti vertical iter pofitum fit: ct, 

II. Utrum perpendiculum per centrum quadrantis 
ct principium divifionis limbi exade tranfeat. 

III. Ut aberratio plani quadrantis a lines vertical! 
corrigi pollit, manente pofitione principii divifionis 
in limbo refpedu perpendiculi: rurlufque, • 

IV. Aberratio principii divifionis in limbo a perpen- 
diculocorrigi pollit, abfque mutatione nctabili pofitio* 
nis plani quadrantis refpedu lincx verticaiis. 

V. Ut paritcr deviatio plani quadrantis a piano 
meridiei emendari pollit, manente fitu pcrpendiculari 
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turn plani quadrantis turn principii divifionis iti 
limbo. 

VI. Ut penitus expers fit variationis quam extenfio 
metallorum per calorem et frigus producere poteft. 
Denique, 

VII. Ut facile poffit rettificari uti dicunt, hoc eft, 
Ut facile videri poflit utrum linea ab obje&o per in- 
terfe&ioncm filorum in tubo ad oculum tranfiens lit 
exa&e parallela linear, per centrum quadrantis et di- 
Vifioncm quam rcgula monftrat tranfeuntis, atquc ubi 
opus eft facile in rcdlum fitum collocari. Negotium 
alias admodum operofum et difficile. 

Ut omnia ifta obtineantur, fiat, 

x. Fulcrum ferreum aaa, ccb , (Tab. V. Fig. i. 
& 2.), cujus pars qua; muro applicatur Fig. i. altera 
Fig. 2. delineata. Confiftit ex norma ferrea aaa , 
ct rcgula tranfverfa cc, ad ipfam normam claviculis 
mallei ope firmiter confolidata. In b , norma; bra- 
chium horizontalc eft infkxum, ut in tergo promi- 
neat, habens infuper foramen rotundum horizontale, 
cujus ufus mox inferius indicabitur, aliudque verti- 
calc minus cochlear ftriis cxcavatum, ut cochlea mas, 
m, huic immitti poffit. 

2. In tergo fulcri ad brachium verticale norm® 
claviculis confolidatae funt anfee dua; ehk et dg. 
Superior ehk definit infra in cylindrum h, ct co- 
chlcam marem k. Inferior dg, ad g, in fuperficic 
inferior! conice excavata; ut axis cylindri h, et apex 
coni^, fit in eadem linea, eaque piano norma: ante- 
riori aa , Fig. z. parallela poftulo, nec tamen ut 
fiimma prxcifio in his adhibeatur. 


3 . 
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j. In ipfummurum piano meridieiutcunqqe parah 
lelum immittantur, ct idonea compagc firmentur trcs 
mutuli fcrrei (Fig. 4 .) ah,gb, ce ; quorum duo, ha zigb, 
propemodum a:quales, ct in eadem linca perpendi- 
culari exiftunt. Superior ha habet foramen cylindri- 
aeum h, tanta: capacitatis, ut cylindrus fulcri h 
{Fig. 2.) eidem immitti poflit. Inferior mutulus bg 
habet loco foraminis apicem conicurn g, qui in ca- 
vum anfa ' g {Fig. 1.) intrare poflit, Diftantia inter 
hos mutulos tanta, ut immiflo in foramen h (Fig. 4 J 
cylindro h {Fig. 1 et 2.) et in cavum g (Fig. i.J apice 
g {Fig. 4.) oninc fulcri pondus apex g luftineat, li- 
bereque fulcrum horizontaliter volvi poflit. Anfa; 
igitur fuperioris pars c {Fig. 2.) ipfum mumlumnon 
premerc, fed aliquantifper ab eo diftare deber. Nc 
tamen ex cavo£ {Fig. J.) apex g {Fig. 4 .) excidcre 
aut vacillare poflit, addatur cochlea feenuna ad ma- 
rem k, cujus ope premendo inferiorem partem mu t 
tuli ah, fulcrum verticaliter ad apicem g 7 tantum 
deprimitur quantum fat eft, 

4. Ut cylindrus h {Fig. 2.) in foramine h {Fig. 
4.) ab omni vacillatione penitus fit fecurus, addatur 
alia cochlea minor horizontalis/', vel duo ex oppo- 
litis plagis, cylindrum in foramine tangentes. Ut 
axis foraminis h et apex^ {Fig. 4) fit in eadem pen- 
pendiculari, hujus effectio nihil habet difficultatis in 
praxi, quoniam in ipfa muri ftruttura hi mutuli fic 
difponi poflunt. Primum inferior^, deinde fupe- 
rior ha, ope perpendiculi cufpidati, cujus filum per 
axin difei aenei cavitatem foraminis h cxa&e rcplen- 
tis tranfire debet. 

5. Tertius mutulus ce {Fig. 4.) confiftit in craft\ 
cochlea mari, longe fatis ex muro prominente. Fo- 
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ramcn b (Fig* 2.} fulcri tantae capacitatis, ut hanc 
cochlcam tranfmictar, i pirns cochlea; fuperior pars 
ademta, ut habcat planum horizontal, cui cochlea 
m {Fig- 2,) inniti poflit. Immiffo itaque cylindro 
h ( Fig. 2.) in foramen h (Fig. 4.) ct cavo g anfae cl, 
(Fig. 2.) applicato ad conum g (Fig. 4.) add itaque 
cochlea foemina ad k (Fig. 2.)eademque applicata ad 
partem inferiorem mutuli ah (Fig. 4.) ad cochleatn 
mutuli ce applicctur cochlea foemina queedam plana, 
orbicularis et in margine dentata, ut eo melius clavi 
quodam exprefle ad id confcdo circumagi poflit, 
adigatufque ufque ad partem mutuli c propemodum. 
Deinde horizontaiifer volvendo ipfum fulcrum, 
cochlea e(Fig. 4.) foramini brachii horizontalis fulcri 
b (Fig. 2.) immittatur, circumvolvetur cochlea m, 
co uique donee planum cochlea; crafl* mutuli e at- 
tingar, ct ipfe mutulus adeo pondcris fulcri par¬ 
tem aliquam fuftineat. Dcindc addatur adhuc alia 
cochlea foemina plana ct dentata ad eandem 
marem e (Fig. 4.); agatur ufque ad planum brachii 
horizontalis norma;, id quod in nullum alium finern 
fiexum, nifi ut hanc cochleatn foeminam fie recipiar, 
ne fufpenftoni quadrantis in fulcro obiler, atque ut 
co major concedatur longitude cochlea; craflx mu¬ 
tuli e. Sic fulcri pars b (Fig. 2.) nititur hoc modo 
verticalitcr in cochleatn mutuli ec (Fig. 4.) et in 
pofitione azimuthali fervatur per duas deferiptas co- 
chleas foeminas dentatas mutuli ce. Quodft igitur 
aliquid in pofitione plani muralis aberratum, iftud 
Temper quo tempore libuerit, mediantibus hifce co- 
chleis dentatis, corrigi poteft. Me non monente, 
benignus ledor intelliget foramen brachii horizon¬ 
talis b (Fig. 2.) Tatis amplum et ovalis figura: efie 
debere, ne anguftia motui azimuthali obftet. 

6. Fulcri 
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6 . Futcri pars anterior (Fig. 2.) tres rurfus habct 
mutulos n, 0, et p. Primus n eft ad form am cubi 
aut paralielipipedi, nifi quod fuperficies cjus (u- 
perior fit iemicylindriace excavata. Sccundus 0 
unci formarn habeat (Fig. 3.) fpecialiter depidam. 
Tertius p nihil aliud eft nifi cochlea mas prominens. 
Cundi ad norrnam quoad fieri potcft optime confo- 
lidati. 

7. Quadrans ipfe ut ex folido fit metailo poftulo. 
Facies ejus anterior exhibetur Tab. VI. Fig. 1. Craf- 
fities.fit congrua, limbufquequadrantem idonca quan¬ 
titate excedat. Ad planum limbi rcdificandum adfit 
regula compofita kk, ex duabus, quarum una rr per- 
pendicuiariter infifiit ad planum alterius kk, fic ut in 
neutram partem facile fledi pofllr. Rcguiaj rr acics 
reditudincm habeat perfedam, exhibeatque lincam 
rc&am quae fit in piano fuperficiei limbi anterioris. 
In tergo per cochleas haec regula quadranti firmatur, 
ficuti ex Fig. 2. apparet. Quodfi enim h«c regula 
piano limbi in m et n bene coincidit firmata ad cen¬ 
trum alia regula redilineari examinatoria, facile pa- 
tebit utrum limbus et acies rr regulae in eodem fint 
piano, per confcquens limbi planum rede fe habeat. 
Nam ex pundis m et n, nonnifi unica reda duci po- 
teft, quae per hypothefin in acie regu’as rr revcra ex.- 
iftit. Per lincam redam vero mn , et pundum a, non¬ 
nifi unicum planum duci potcft. Quodfi igitur regula 
examinatoria ad a affixa ubique acicm regulte rr et 
limbum quadrantis exade tangir, planum limbi in 
piano trianguli anrn neceflario elfe debet. Poll: ex- 
amen et corredionem haec regiila rr fuperflua eft, 
adeoque, fi libet, adimi poteft. 


8. In 
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8. In tergo quadrantis (Fig. 2.) duo fint fuftenta- 
cu!a orichalcea, ab et ef, ad ipfius quadrantis fuper- 
ficiem per cochleas probe firmata. Suftentaculum 
ab in b habeat foramen ovale; in iateribus fint duo 
cochleae c et d cufpidatae. Foraminis parietes fuperne 
fint convexas, ut immiffo mutulo <?(Tab. V. Fig. 2.) 
in hoc foramen, pars cava a mutuli (Fig. 3.) replca- 
tur, cufpidefque cochlearum horizontalium c et d 
(Tab. VI. Fig. 2.) partem mutuli aut unci convexam 
inferiorem (Tab. V. Fig. 3-) ex duabus oppofitis pat' 
tibus ftringant, et fic omnis vacillatio excludatur. 

9. Alterum fuftentaculum ef, in e cochleis ad pla¬ 
num quadrantis affixum, ad/'habet foramen re&an- 
gulare, quod ingrediuntur cochleae mares verticales 
h et i, quarum ufus eft fequens. Immiffo mutulo 
five unco 0 (Tab. V.Fig. 2.) in foramen fuftentaculi 
ab (Tab. VI. Fig. 2.), mutulus n (Tab.V. Fig. 2.) 
quoque immittitur in foramen rettangulare fuftenta¬ 
culi ef, et cochleae h apex, qui hemifphaerice con- 
vexus efle deber, in cavo mutuli n (Tab. V. Fig. 2.) 
fubfiftat, et fic per motum cochleae h fitus quadran¬ 
tis elevando et deprimendo parumper eft variabilis. 
Foramen /in hunc finem fatis amplum effe debet 3 
quando tamen femcl fitus conveniens per cochleam 
fuperiorem determinatus, tunc vacillatio quadrantis 
non proficua, ideo per cochleam inferiorem i firmi- 
ter ad mutulum conftringitur. 

10. Duobus hifee fuftentacults quadrans in fitu 
debito quidem teneri, ac, ubi opus eft, corrigi poteft* 
relpedtu principii, divifionum in limbo, ut iftud ni- 
mirum perpendiculo congruat per centrum quadran¬ 
tis dufto. Sed requiritur ulterius, ut et ipfum qua- 
drands planum fit perpendiculare. Ut id efficiatur, 

adfint 
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adlmt duo cochlcx foeminx planx orbiculares, co< 
chlcam marem p (Tab. Y. Fig. 2.) complc&entcs 5 
Jaarum prima eaque dentata, mari p, appiicctur ante- 
quam qnadrans mutulis fulcri fit applicatus. Polled 
vcro, ubi quadrans fuftentacqlis cd et fe (Tab. VI. 
Fig. 2.) mutulis 0 et a (Tab. V. Fig. 2.) pender, atque 
cochlea mas p inforaminef (Tab. VI. Fig . i et 2.) 
exiftit (quod fat amplum et ovalis figurx efle debet, ut 
concefla fit variatio quxdam fitus, per cochleam anfx 
fuperiorem h (Tab. VI. Fig. 2.) efficiendam) 5 tunc 
tergum quadrantis fuftinetur cochlea foemina orbi~ 
culari dentata, ad marem p (Tab. V. Fig. 2.) appli- 
cata, paulo fuperius defcripta, facies vero per alteram 
cochleam foeminam orbicularem, clavi quadam, fo- 
raminulis nonnullis in hunc finem terebratis iritrufa, 
circumagendam. Planum itaque harum cochlearum 
fxminarum, fat amplum effe debet ne in ipfum fora¬ 
men quadrantis ingrediantur. Et fie his duabus co- 
chleis non modo valide conftringitur quadrans ab 
utraque parte, fed etiam, ubi opus eft, retro vel an- 
trorlum promovetur, quoniam fufpenfio in mutulis 
o et n (Tab. V. Fig. 2.) huic motui non obftat. 
Quoniam tamen nimia longitudo cochlex p obeft, 
confultum erit cochleam anteriorem foeminam tali 
figura conftruere, quam fedio (Tab. VII. Fig. 2 ) exhi- 
bet, ubimargcM^ faciem anteriorem quadrantis tan- 
gere, collum cd vero ipfum foramen c (Tab. II. 
Fig. 1.) ingredi debet. 

11. Centrum quadrantis (Tab. VI. Fig. 1 .) a cy. 
lindrice excavatum eft, ut clavum regulx admittat. 
in tergo quadrantis, mediantibus cochleis affixa eft 
lamina mn {Fig. a.) foramen habens quadratum nt t 
centro refpondensj fitque hoc quadratum, circulo 

foraminis 



C 5H 3 

foraminls a {Fig. i.) infcriptum, aut paulo minus. 
Lamina rnn {Fig. 2.) craffitiem habeat congruentem, 
fitque dupliciter ad norm# modum flexa, definatque 
in facie in partem b {Fig. 1.) a piano quadrantis fa- 
tis diftantem, ut ftylum tenuem centrum clavi pun- 
gentem, filumque perpendiculi fuftinentem teneat. 
Ipfum clavum {Fig. 3.) fpecialiter delineavi, in eoque 
eft a caput, b cyiindrus cavum centri quadrantis, et 
'regulas exadte complens, c, quadratum foramini m 
{Fig. 2.) immittendum, d cochlea mas, cui conve¬ 
niens foemina applicanda. 

12. Tab. VII. Fig. 1. exhibet quadrantem cum rc- 
gula et perpendiculi apparatu : jdreft linea fuperficiei 
quadrantis inferipta, per centrum, ft continuata fue- 
lit, tranfttura, qua diviftonum in limbo principium eft. 
hi kg eft parallelipidum eo modo, ficuti figura indi¬ 
cate excavatum,cochleis ad planum quadrantis affixum. 

quo filum wo perpcndiculariter imminet lineae 
pr, quod nor mas accuratioris ope nullo negotio per- 
ficitur. Alterum filum ik fitum habet ad planum 
quadrantis parallelum, ad tantam tamcn exafte diftan- 
tiam, quanta eft altitudo centri in davo c, five puilc- 
tum fufpenfionis fili fupra fupcrficiem quadrantis. 
Addatur tertium, fecundo prorfus fimilc in latere 
oppofito parallelipipedi hgv, cujus delineationcm 
feenographiae leges vetant. 

13. Ipfum filum ftylo fubtili centrum clavi c pun- 
gente fulpenfum, ex pilis capitis human! conftet, pon- 
dufculum f femiuncia: facile fuftinens, et in cavo 
parallelipipedi hi kg libere ofcillet. Fila minora 
parallelipipedi mo, ik, &c. etiam ex iifdem pilis 
conftent, habeantque cralfiticm asqualem. Ufuseo- 
rum hie eft > ut facile cognofcatur pofitio quadran- 
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Ifs refpedu perpendiculi cf Nam per filum mo, ad 
lineam/r collimando, exadum datur oculorum ju¬ 
dicium, utrum pr, principium divifionum in limbo, 
cum perpendiculo cf conveniat. Rurfufque per filum 
ik ad alterum oppofitum collimando, videri poteft 
utrum planum quadrantis fit perpendiculo parallelum. 
Quod fi loco parallelipipedi duo ponticuli, hxc tria 
fila fuftinentes fubftituantur, idem finis brevius adhuc 
obtinebitur, cumque fpatium ofcillationis fili cf exi- 
guum fufficiat, difpofitio horum tiium filorum talis eflfe 
poteft, ut per vitra convexa collimatio fieri polfitj quod 
commodum accidet, quibus obtufior oculorum acies. 
Cochleaj foemin^e b margo orbicularis, adeoque et 
ipfa cochlea mas fulcri p (Tab. V. Fig . 2.) quani 
compleditur, fie ultra fuperficiem quadrantis promi- 
neat, ne ofcillationem fili cf impcdiat, aut, fi mavis, 
iftarum cochlearum et foraminis in quaduante locus 
extra ofcillationis fili fpatium affignandus. Quodfi 
obfcrvatorii ftrudura patiatur, ut ab horizonte ad Ze¬ 
nith ftellarum detur afpedus, tunc regula ad lineam 
p r acceflum debet habere liberum, adeoque paralicli- 
pipedum hi kg paulo infcrius in appcndicem collo- 
candum, aut iuperius paulo in brachium vertlcale, 
ipfaque appendix incifioncm convenientcm habere 
debet. 

14. Progredior nunc ad ipfam regulam, qux qui- 
dem Tab. VII. Fig. 1. quoad maximam partem fce- 
nographice delineata, atque literis nnnn defignata 
extat, infuper tamen habitajufta magnitudine et pro- 
portione partium, quam in omnibus hifce figuris ne- 
gligendum duxi, quoniam lie multo diftindius mentem. 
meam figuris fpedabilioribus explicare potui. Haec 
regulae ftrudura, quoniam ea plane pecnliaris, Ipe- 
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cialius nunc mihi e'xplicanda. nnnn eft planum re¬ 
gular circa clavum c volubilis. Contra incurvationis 
periculum munita eft alia rcgula ddd, perpendicu- 
lariter ad planum nnn afFerruminanda, aut alio ido- 
neo modo confolidanda. Divifiones limbi indican- 
tur in apertura, aut feneftra regular xx $ ibique aut 
per filum extenfum, aut per aciem vel marginem in- 
teriorem aperturx, aut per divifionem quam vocant 
Nonianam, prout libuerit. qq eft telefcopium. Quod 
ft nunc ponamus regulam exacte gradum o vel i al- 
titudinis in limbo monftrare, nihil erit quod inorgano 
defiderares, nifi ut linea ab obje&oper decuflationem 
filorum telefcopii ad oculum pergens, fit exacle pa- 
rallela lineae per centrum quadrantis et gradum o vel 
I, altitudinis in limbo tranfeuntis. Sed cum prima 
Vice tubus talem in modum regular confolidari ne- 
queat, ut huic conditioni fatisfiat, poftulo eum lie 
regulx connetti, ut in fitu, quo Tab. VIIJ Fig. i. de- 
piftus eft, motum aliqualem habeat non folum in 
altitudinem, fed etiam in partes azimuthi. Motus in 
altitudinem perficitur per cochleas uu, motus azi- 
muthalis vero per cochleas ww, qua? omnia tamen 
fpecialius et diftin&ius Tab. VIII. delineata extant. 

15. Motus in altitudinem efficitur fequentem in mo¬ 
dum. Tubo loco convenienti afFerruminatur pes aut 
ponticulus T ab. VIII. Fig. 6 . dcpi&us; balls bek eft plana 
et redtangularis, ad b et ck crallltics metalli minor. 
Pars / perpendiculariter ad bafin afFerruminata, huic. 
connectitur altera pars volubilis namh, medianteftylo 
h, juncturas utriufque partis tranfeundo. In a pars 
volubilis excavata, tali curvedine ut tubum redpiat 
ftanno in hunc canalem afFerruminandum. Bafin 
hujus pedis bek ad planum regular deprimunt, duo 

frufta 
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fruftaorichalcca, quorum figuram Fig. 7. fiftit, ctquos 
deprejfores pedis voco. Habent autcm hi dcprcflforcs 
duo foramina k ct m, ad rccipicndas cochlcas, ct duos 
apices h ct i foraminulis in piano rcgulx in hunc 
fincm terebratis intrudendos. Melius nunc omnia ex 
ichnographica delincationc horizontali Fig. 2. intcl- 
ligcntur,ubi a a tubi parser ee pcs, ee balls pedis, be 
pars volubilis tubo afFerruminata, ff duo dcprcllbres 
pedis, gg cochlea: mares, matrices in rcgula cxcavatas 
ingredientes, ct hoc modo pedem validc prout libu- 
crit ad planum regula deprimentes. Fig. j. exhibet 
dclincationem vcrticalcm, in eaque a a tubi pars, ee , 
ff cochlea: deprefl'orum; ipfc pcs fub tubo lafet: 
g, h, funt dux cochlcx mares, quarum apices plana: 
ab utraque parte pedem ftringunt immotumquc fer- 
vant, ct ubi fitus horizontal is tubi elevando vcl de- 
primendo mutandus, id facile per rcvolutioncs harurn 
cochlearum pcrficitur: fed tunc cochlcx deprefTorum 
pedis//', ee , non nimis fortitcr pedem ad planum 
icgulx deprimcrc debent. 

16. Sequitur nunc motus ad partes azimuthi. Quod 
Fig. 9. dclineatum, vocemus tabulam plicatam. 
Confiftit ex piano redangulari orichalcco kfgh, cui 
ad angulos redos infiftat aliud planum abef cujus 
latera tamen af ct be ftnt in curvedine circuli, ex 
centro foraminis q dudi, margines a f ct dbeg 
funt ad angulos redos excavati, prorfus eodem modo 
ftcuti balls pedis (Fig. 6 .). Cui refpondere debent 
duo deprefl’ores ftmiles ei quem Fig. 7. fiftit, nifi 
quod curvedinem ipli be convenientcm habere de- 
beant. Planum kfgh aperturas habet redangulares 
mrn ct osp pro recipiendis appendicibus tubi quas 
mox deferibam. In Fig. 8. a a eft tubi pars, ee ta- 

X x x z bulx 



[ S'8 ] 

bulx plicatx pars vcrticalis, mediantc clavo b, ad pla¬ 
num rcgulx lirmata, atquc circa clavum volubilis, cc 
ct d d , dcprcflorcs tabulx, atquc carum cochlear. 
hh eft fetftio partis tabulx horizontalis, qua: Fig. 9. 
litcris kfgh iudicatur. gg funt appendices pcculiarcs, 
tubo afterruminatx dclinunt in cochlcas marcs, ct 
pars carum foraminibus rc&angularibus mn ct op 
{Fig. 9.) refponder, fie ut fccundum longitudincm 
tnr aut os poflint intcrvallo quodam apto bine illinc- 
que promoveri, ct tamcn mediantibus cochlcis focmi- 
tii s kk, interpofitis antca orbiculis ii, quando libucrit 
ad ipfuni planum tabula: validc firmari. Quodfi igitur 
Tad. VII. Fig. 1. per cochlcas uu contra pedis paric- 
tes applicatas tekfeopium attollitur aut deprimitur, 
tabula: complicatx clavus iftud permittit, rclaxatis pau- 
Jjipcr cochlcis depreflbrum xx. Rurfus quando ad 
motum azimuthalcm peragendum, appendices ww> 
rclaxatis cochlcis feeminis hinc iliineque, per conic - 
quens iplc tubus proinovctur, pedis junctura id quo- 
que permittit. Quodfi appendices g, g, {Fig. 8. 
Tab. VIII.) tranfvcrfc validofatis mctalli frufto con- 
ncctuntur, hie motus azimuthalis un i us cochlcx arti- 
ficio et lentus ct fccurus cffici poteft. 

17. Prxtcrca habet regula appendieem pcculiarcm 
tergum limbi radentem. Conftat Tab. VIII. Fig. 1. 
ct 2. ex parte normalitcr infkxa Am, piano rcgulx 
validiftime confolidata et altera volubili ko , ftylo m, 
juncturis fuis cum immobili Am cc>nncxa,in parte volu¬ 
bili orbiculus i Fig. 2. circa cylindrum q in cochlcam 
definentem verfatilis tergum limbi radit, atquc adver- 
fus iftud conftringitur clauftro ns cochleis ssss {Fig. 
I.) firmato. Mota regula ad quamlibet deindc di- 
vifionem firmatur ope cochlcx v, cui objicitur lamina 

tenuis 
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tenuis ut Fig. 2. nc apex mctallum limbi excavct, 
contactum immediatum impediens. 

18. In yitris tclcfcopii nullam requiro quam vo- 
cant ccntrationcm, hoc eft, ut maxima craflitics fit 
in medio vitri, negotium alias txJiofum ctoperofum. 
Hoc tantum poftulo, ut vitra prxprimis objoftivum 
conftantcm habeant litum in tubo, in quem, li ad 
abftcrgcndum forte amoveantur, facile rurfus reftitui 
pofllnt. Angli artifices, paflim vitra ocularia tclcfccr- 
piorum prxprimis rcfle&entium, cylindris cochlea: 
helicibus incifis firmitcr infigunr, quo dcindc aptis 
matricibus tubo immittunt. Quod fi igitur helices 
cochlexfunt bonx, et prxtcrca lignum quoddam effi- 
citur in cylindri margine, alii in cavo tubi fa&o re- 
fpondens, ncceffario vitrum eundem litum fervabit 
vcl centies amotum, modo fie tubo rurfus inferitur, 
ut lignum ligno refpondcar. 

19. Micromctrum, Tab. VIII. Fig. 4. habet collum, 
cujus margo in o&o xqualcs partes Jincis ad centrum 
convcrgentibus, fcrupulofc, aut liplurafila vertiealia re- 
quiruntur in alias quafcunque partes divifus. Ad has 
divilioncs fila live ferica live mcrallica facile appli- 
cantur, firmanturque in collo aut cerx ope, aut fub- 
tilioribus ctaviculis, ex buxi ligno aut mcrallo con- 
feftis. a eft prominentia quadrangularis, habens in 
parte oppolita fimilem aliam, fed aut majorem aut 
minorem : ambarum craffities xqualis efto aut paulo 
minor crallitiei tubi cui immittitur. Ipfe tubus Fig. 
3. delineatus, in d habcat crcnam rectangularem, 
prominentiam annuli a {Fig. 4.) abfquc vacillatione 
rccipientcm. Ipfe annulus micromctri bene cavo 
tubi conveniat, intrufufque tubo parietes interiores 
cjus bene contingat. h eft vitrum ocularc, a fills 
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micromctri dcbito modo diflans. /foramen oculare, 
opcrculo cochleaco b incifum. Rcmoto hoc opcrcula 
aliud fubftitui do bet vitris fuliginc obductis muniturm 
Ut micromctri filum horizontale temper fit in cod cm. 
fitu, aut .fi difturbatum, ad debitum fitum rurfus rc- 
digi queat, tubus major tdcfcopii aa {Fig. f.) delinat 
in cufpidcm i. Infcrto dcindc tubo oculari b , ct in 
debitum fitum rcdacto, linca in fupcrficic externa 
tubi b, ad ductum marginis horizontalis cufpidis i 
ducatur, ct cochlcis minutioribus poftea hi duo tubi 
a ct b ad fe invicem firmentur. Quodfi micronic- 
trum poflulatur, filo mobili inftructum, tunc feruc- 
tura convcnicntcr mutanda. 

20. Nunc ad rcctificationcm regulx progredien- 
dum: Fiat ex ligno ficco et folido after, fupcrficicm 
habens horizontalem cjufdcm ferme longitudinis ct 
latitudinis cum rcgula. In extrema fuperficici hori¬ 
zontalis parte fit vertiealiter crcctus elavus xncus, in 
cochleam fuperne definens, cavitatem foraminis cen¬ 
tralis cxacte replens. Altcrum extremorum planum 
habcat, aut tabulam xncam parallelipipcdalem pro- 
mincntcmque. Tab. YII. Fig. 3 - hh denotat partem 
afleris, feg k tabulam reneam prominentem, cochlcis 
eeee, probe ad ipfum aflerem firmatam, fie tamen 
ne capita cochlearum in fupcrficie tabulx promincanr. 
Ipfa mctalli fuperficies fuperior fit probe polita, con- 
gruat cum piano fuperiori afleris, fitque in eo ducta 
linea fubtilis ab, qux, fi continuata fuerit, axin clavi 
trantear. Sint porro duo parallclipipeda orichalcca 
cd duabus cochlcis; ad iplam tabcllam firmata, fed in 
apta ab extremogk diftantia, ex fequentibus mox col- 
ligcnda- Singula infra habcant quatuor apices cylin- 
driacos foraminulis in tabulam terebratis intrufos, ut 
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fitus corum fit quant iirmifitmus; duo luce parallc- 
lipipeda fc mutuo exacte continuant, ct planum con- 
tactus fit pcrpcndiculare ad lincam ab. Quodfi igi- 
tur divifioncs limbi quadratics monftrantur per mar- 
gincm intcriorcm apcmux.v.v (Tab. VII. Fig. i.), 
aut filum quoddam per aperturam illam extenfum tunc 
refill a quadrantis primum fie imponitur aficri, hori- 
zontalitcr primum collocata cjus tupcrficic liipcriori, 
ut davits vertiealis a tier is per foramen ccntralc tranf- 
cat, tclcfcopio furfum fpcctantc, ct fie rernoto paral- 
lelipipcdo d {Fig. 3.) rnargo aperturx xx, divifioncs 
indicans, {Fig. 1.) aut filum extenfum cxactc applice- 
tur ad fupcrlicicm perpendicularcm parallclipipcdi c 
{Fig. 3.); quofa&o rnargo aperturx aut filum exten¬ 
fum crit in piano ad lincam ab pcrpcndiculari. Porro 
firmata rcgula ad tabnlam fg ope cochlea: v (Tab. 
VIII. Fig. 1. ct 2.) tclcfcopium cum ipfo afiere diri- 
gatur ad objedum quoddam remotum, immobile; 
notetur in eo punftum, quod per dccuflationcm filorutn 
obtegitur, immotufquc maneat in ifta pofitione affer. 
Poftea invertatur rcgula, removeatur parallclipipedon c y 
ctin priftinum locum reftituatur^ (Tab. VII. Fig. 3.); 
margo aperturx xx vero {Fig. 1.) five filum applicc- 
tur ad planum pcrpcndiculare parallclipipcdi d. Cum- 
que hoc ftatu minima pars rcgulx alTeri incumbat, 
adeoque needle fit ut reliquum cum tclcfcopio prx- 
pondcret, fulcrum quoddam cochlcis infiruttum af- 
l'eri combinandum. Applicata ergo fitu inverfo rc¬ 
gula ad idem planum pcrpcndiculare lincx ab {Fig. 3.) 
denuo ad objc&um per telcfcopium collimandum, 
videndumquc an punctum decuflationis filorumfit in 
codem objccti puncto ac antea. Hie cafus fi cxtitc- 
tit, nulla correctione opus habet rcgula. Nam cum 
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immota fucrit recta ab , per centrum clavi regular 
tranfiens, idcmquc objccti punctum per tclcfcopium 
tarn in fitu recto quant inverfo apparucrit, needle 
eft ut linca ab objccto per decullationem filorum ad 
oculurn tranfiens parallcla lit lincx ab. Sed cum 
hie cafus vix unquam prima vice lie cxifterc poflit, 
led Temper fercaliud objccti punctum fila decullantia 
tangant, tunc aberratio poteft die aut inaltitudinc,aut 
in azimutho, aut in utrilquc fintul. Utroquecafu tcle- 
fcopii pofitio per cochlcas*## ct ic»©Tab. VII. Fig. i. 
ad dimidium aberrationis angulum corrigenda, quan¬ 
tum fc. oculoruntjudicio hoc affirmari poteft. Dcindc 
rcgula rurfus in iitu recto modo, uti antca, intpo- 
nenda, noviterque per tclcfcopium objcctunt contcm- 
plandum, mox rurfus invertenda, vidcndumque an 
idem punctum apparcat. Si fccus, tclcfcopii pofitio 
denuo dimidii erroris quantitate corrigenda. Examen 
hoc totics repetendum, quotics differentia adhuc ali- 
qua apparcat. Re perfccta omnes cochlcx dd, cc, 
kk (Tab. VIII. Fig. 8.) et ee, ff gh {Fig. 5,) fir- 
miter adftringcndx, ut tclcfcopium in co llatu per- 
maneat. Cui hxc multiplex regulx in affere inverfio, 
qux tamcn fat brevi tempore abfolvi poteft, adhuc 
txdiofa nimis videbitur, is aut micrometrum addat 
cum filo mobili, aut, quod ego mallcm, tabulam al- 
bam bede (Tab. V. Fig. 6.) qux duas fafeias nigras 
h i, g f, habeatad angulos rectos, fitu horizontali et 
verticali fefe decuffantcs, ad congruam diftantiam 
difponar, et fie deinceps afferem cum telefcopio fitu 
recto impofito fie dirigat, ut punctum decuffationis 
falciarum fit in puncto decuflationis filorum in tubo. 
Immoto affere, fed inverfa tamen regula, prope ta¬ 
bulam adfit focius, mandata obfervatoris per figna 

data. 



C 5 2 3 ] 

data excqiiens, habcatque inc duas alias fafcias nigras 
km ct no, qnas ad nutum obfervatoris fitu ad gf et 
hi, paralklo (facile ftructura aliqua peculiari in aflere 
fie cfficiendo) et quidem no horizontalitcr, km vero 
verticaliter moveri poffit. Quodfi enim inverfa re¬ 
gula in aflere punctum decufiationis cadit in tabulse 
punctum, v. gr. g, tunc focius utrafquc fafcias km et 
no fucceffive lie difponat, ut filum verticale tubi ca- 
dat in faiciam he, et horizontale tubi in fafeiam 
tabula; km. Hoc peracto, intervalla fo et kh ope 
circini bifecanda, atque fafeiae in tabula motu paral¬ 
lel in ifta bifectionis puncta collocanda:. Tunc 
immoto aflere rcgula cum telefcopio in fitum rectum 
rurfus reftituitur, atque telefcopii pofitio tamdiu per 
cochlcas corrigitur, donee punctum decufiationis faf- 
ciarum in tabula corncidat cum puncto decufiationis 
filorum in tubo. Quodfi prima vice inverfa regula 
ct tubo ad tabulam collimatur, fecunda vice vero in 
litu recto, tunc puncto decufiationis in tabula notata, 
atque debito loco collocatis fafeiis mobilibus, error 
in codem fitu rcgulae corrigi poteft. Et fic tubi fitus 
refpectu regulae crit tabs, ut vcl in recta vel in in- 
verfa pofitione telefcopii, idem objeeri punctum in. 
tubo confpiciatur, per confequens regula quadrantis 
crit rectificata. 

21. Quod ft fieri nequeat quin ha:c regula paulo 
evadat ponderofior, pro commoda ejus ad aftra di* 
rcctione, duobus modis et huic incommodo mederi 
poteft. Primus eft quern dudum Flamfledius fex- 
tanti fuo adhibuit, atque in Hijioria CaleJU deferip- 
fit. Cochlea nimirum perpetua in regulte appendice 
verfatili margo exterior limbi quadrantis denticulis 
congruis incifus raditur. Scd tunc apparatum appen- 
dicis sq (Tab. VIII. Fig. z.) non omittendum fuadeo, 
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ut regula: planities piano limbi bcnc fit contigua. 
Nam in fextante murali Fetropolitano, qui a Rowlejo 
praeftantiflimo fui temporis artifice confctlus eft, hoc 
vitium deprehendi, ut margo apertura: xx (Tab. VII. 
Fig. i.) divifiones limbi ibi indicans, fatis bene qu,i- 
demlimbutnftringat, reliqua vero pars regula: nimium 
a piano limbi diftct, unde telefcopium vacillar, vel 
validifilme ad marginem aciftrifta cochlea. Sed totam 
hoc artificium nimis operofum mihi videtur, nec fatis 
commodum in obfervationibus. Nam cochlea: re- 
volutionibus limbi divifiones aut examinare, aut cor- 
rigere, aut comparare, nullo modo fatis tutum mihi 
videtur ; pondus regulxfublevare, facilioremque tubi 
ad aftra dircdtionem hoc artificio efficere, id admo- 
dum nimis operofum. Mallem ego alio uti cen* 
ties fimpliciori. Sit Tab. V. Fig. 5. abc quadrans 
muralis, ad regula ; in m , centro a quadrantis ver- 
ticali ftatuatur axis vcttis ferrei, gmf, fic ut brachium 
mf, et ejus revolutio, fit quamproxime in piano qua¬ 
drantis; alterum mg, in alio parallelo, atque diftanti. 
Longitudo mf fit dimidium circiter longitudinis re- 
gulx ad, longitudo mg, vero 3 vel 4 pollicum. 
Angulus gmf punttorum nempe rotationis m, et 
fufpenfionum gf, fit rectus. Ad f, catenula: vel fu¬ 
niculi minifterio connectatur regula, fic ut mf fit 
aequalis et parallela ae. Ad g alligetur funiculus^ h 
horizontaliter ad extremum conclavis extenfus; ibi 
trochlea h fultus, tandemque pondere k appenfo ad 
terram propemodum demilfus. Quodfi enim hoc 
pondus k regula: fufficiens efficitur, in quocunque 
fitu, ea vel demilfa vel in altum fublata manebir. 
Parum obftabir, quod centrum gravitatis regulse noftrx 
a puncto fufpenfionis diftans futurum fit, quoniam 
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prefllo claftri in tcrgo limbi inxqualem gravitatis 
actionem fatis tempcrabit. 

22. Reftat nunc ut oftendam organum dcfcriptum 
cunctis requifitis fuis fatisfacere. 

I. Cum fila /, k, (Tab. VII. Fig. i.) etaltcrum ipfi 
fimile in oppofita parte parallelipipedi fitum habeant 
ad planum quadrantis parallelum, eandcmque diftan- 
tiam ac punctum fufpenfionis c , facili negotio colli* 
mando patebit, utrum filum perpendiculi lit in piano 
horum filorum, adcoque planum quadrantis in pofitione 
vcrticali. Quod erat unum. 

II. Quoniam filum mo eft in piano linea i pr> id- 
que perpendiculare ad planum quadrantis, collimando 
per mo ttpr facile dignofcitur, utrum pcrpendiculum 
fit in hoc piano, per confequcns principium divifionis 
pr fit in piano verticali. Quod erat fecundum. 

III. Quoniam quadrans fufpenfus eftduobus punctis, 
primum in unco o (Tab. V. Fig. 2,) deinde in cavo 
mutuli n, motum ejus verticalem nihil impedit nifi 
dux cochlex foeminx, marcm p complectentes. His 
ergo cochlcis fitus plani quadrantis ad perpendiculum 
corrigi poteft, cumquc hac corrcctione brachium ho- 
rizontale quadrantis non inclinetur, fequitur quod hxc 
correctiofitindependens, a fituhorizontali quadrantis. 
Quod erat tertium. 

IV. Uncus (Tab. V. Fig. 3.) non modo in a eft 
cavus fed fimul eft convexus, ut fettio ejus ab fit 
circularis: hxc unci figura igitur non obftat quo mi¬ 
nus quadrans in mutulo n per cochleam ^(Tab. VI. 
Fig. 2.) nonnihil attolli aut deprimi poffit. Proinde 
cum politio principii divifionis dependeat fimul a 
pofitione brachii horizontalis, evidens eft, per motum 
cochlex h t pofitioncm principii divifionis refpedu 
perpendiculi corrigi pofle. 
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V. Cum ipfum fulcrum ferreum habeat motum 
aliquem horizontalem in mutulis ah ct gb (Tab. V. 
Fig. 4.) axifquc rotacionis fit pcrpendicuiaris, fequi- 
tur, quod rdiquis omnibus manentibus dcviatio plani 
quadrantis a piano meridiei corrigi poffit. Et fi vel 
maxime axis rotationis fulcri non exaftc fit perpendi- 
cularis, nihil tarnen impcdict, quo minus obfervator 
inclinationcm hujus axis, ad quam partem ea tendat, 
explorare poffit, etfic dcinceps pro re nata corrc&iones 
fuas inftituere. Quod crat quintum. 

VI. Quadrans ipfe ex uno et folido eft metallo. 
Quod fi igitur extcnditur aut contrahitur calorc aut 
frigore, fimilis fcmper fibi manebir. Ncc fufpenfio 
cjus obftat extenfioni. Nam in fulcro mutulus n 
(Tab. V. Fig. 2.) canalem habet horizontalem, in quo 
cochlcx apex h (Tab. VI. Fig. 2 .) haerer, et foramen 
c {Fig. 1.) fatis amplum pro tarn parva extenfionc 
aut contraftione quam calor aut frigus producir, ncc 
cochlearum foeminarum, iftud foramen in facie et tcrgo 
quadrantis tegentium, brachiumque conftringentium> 
fuperficies plana huic obftat. Quod erat fextum. 

VII. Denique quoad re&ificationem, ea jam fatis 
ex ipfis praeceptis patet. Nemo non intelliger, earn 
faciliorem expeditioremque effe hucufquc ufitatis; 
cumque after pro redificatione regular conftruttus af- 
fervari poffit, quolibet tempore obfervator abfque 
magno labore regulam fuam denuo examinare poteft. 
Ergo organon requifitis fuis fatisfacit. 

Caeterum quoniam rariffime in aedificiis conftruc- 
tis dantur muri in piano meridiei exiftentes, vel fal- 
tem loca hifee muris conftruendis apta, arcus murales 
hucufque femper aedificium exprefte in hunc fincm, 
dilpofitum defidcrarunt. Sed quilibet facile intelli- 
get noftrum artificium quocunque ferme loco effe ap¬ 
plicable. 
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plicabilc. Nam fi, v. gr. in tali apertura quae janua- 
rum eft, duo mutuli ah, gb, (Tab. V. Fig. 4.) in mu- 
rum immittuntur, tertius ec, murum contiguum praecife 
non requirit; led in ferri quadam compage, longe de 
muri piano prominente, valide fatis firmari poteft. 

Multa praeterea funt quae in hoc organo aliter aut 
forte melius difponi poftent; fed longus nimis forem 
omnia cogitata mea in medium hoc loco prolaturus. 
Sufficiat artificium fcopo congruens monftrafie, id- 
que non ingratum penitus aftronomis fore confido. 


XIX. Obfervationes duce Alberti Haller, Prof. 
Med. Gotting. R. S. S. Lond. S. Fabricce 
morbofee in Cadaveribus repertce. 

Observatio I. 

Read May 7.T N foemina quadragenaria reperi venam 
*747- M. cavam inter renalis finiflrae originem, et 
inter iliacas venas, enormiter anguftatam, ut vix quid- 
quam tranfmitteret. Aliquid tamen polypofi duri 
fanguinis in ejus cavitate, quae inter craflas membra- 
nas ar&iffima fuit, repettum eft. Vena vero fperma- 
tica dextra enormiter dilatata, unciali diametro venae 
cavx locum l'ubiit, et fanguincm, exclufum a via fo- 
iita, reddidit ureteris venae, aUoquin in fano corpore 
exiguae, ortae ab iliaca dextra. 

Rarillimi hujufmodi coalitus exemplum aliud reperi 
in Johannis Rhodii Mantiff. Anatom. Obf. XXI. 

Ex utroque conftat, etiam in maximis truncis va- 
forum corporis humani morbos fubnafei poft'c, ct ob- 
ftrudtionem in venis vere dari; ct canalcs minimos, 
quando fanguinis, folitis viis exclufi, impetus eo ver- 
git, patentiflimos reddi pofle. 
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